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3.1.1 Laboratorio Feed and Food1000B 01039 
 

Chiunque acceda al laboratorio, in base al proprio ruolo e ai propri compiti, inclusi gli studenti in 

iter formativo, è tenuto alla conoscenza e al rispetto delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza previste per le attività in laboratorio, come da formazione ricevuta e secondo le 

specifiche indicazioni contenute nelle SOP di riferimento. 

 SOP3 cappe chimiche e biologiche; 

 SOP6 frigoriferi, congelatori e cella negativa; 

 SOP8 piccola strumentazione da banco (incubatori, pompa peristaltica, phmetri); 

 SOP9 armadi per reagenti; 
 

Rischio chimico – buone prassi 

 

QUANDO COSA FARE 

 
SEMPRE 

L'utilizzo della cappa chimica è consentito esclusivamente al personale 
autorizzato; Utilizzare i dispositivi di protezione individuale (guanti, 
camice); seguire scrupolosamente le indicazioni contenute nella SOP n°3. 

 
Rischio chimico – gestione delle emergenze 

 

QUANDO COSA FARE 

In caso di spandimento 
di reagenti 

Indossare guanti in nitrile monouso. 
Rimuovere lo sversamento chimico con materiali assorbenti e smaltirlo 
nel contenitore per rifiuti chimici solidi. 
Pulire l’area con acqua e asciugare con carta. 

 
Utilizzo di attrezzature e materiali – buone prassi 

 

QUANDO COSA FARE 

 

 
SEMPRE 

Utilizzare attrezzature e materiali rispettando le indicazioni previste 
dalle SOP sulle procedure interne del laboratorio e la formazione 
specifica ricevuta dal Responsabile di laboratorio e dal tutor. 
Segnalare eventuali malfunzionamenti. 
Non usare attrezzature e materiali fuori servizio, scaduti o in 
manutenzione. 

 
 

Utilizzo di attrezzature e materiali – gestione delle emergenze 

 

QUANDO COSA FARE 
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Emergenza da incendio, 
allagamento, black out 
elettrico 

Essere a conoscenza, grazie alle istruzioni ricevute dal Responsabile 
del laboratorio e dal tutor e alla segnaletica presente, di quali sono 
le vie di fuga e i punti di raccolta dell’edificio Stecca I. 
Seguire le istruzioni dei preposti alla sicurezza, come da cartellone 
sull’organigramma della sicurezza affisso in ogni corridoio. 

In caso di spandimento 
di prodotti 
chimici/biologici dentro 
uno strumento 

Avvisare immediatamente il Responsabile di laboratorio e il tutor 
presente in laboratorio, riportando quanto avvenuto e attenersi alle 
indicazioni ricevute. 

In caso di scottature, 
tagli o shock elettrico 

Avvisare immediatamente il Responsabile di laboratorio e il tutor 
presente in laboratorio, riportando quanto avvenuto e attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni ricevute. 

 


